
EMPFEHLUNGEN BEI COVID-19-
PATIENTEN

AUFBEREITUNG DER SONDEN BEI KONTAKT MIT KRANKHAFT VERÄNDERTER HAUT³

Schritt 1: Reinigung

Reinigen Sie die Sonde gründlich nach jeder Unter-

suchung (siehe auch Canon Richtlinien für die 

Reinigung und Desinfektion).

Schritt 2: Desinfektion

Nach jeder Reinigung muss der Schallkopf desinfiziert werden. Für die Aufbereit-

ung von semikritischen Medizinprodukten muss die Sonde einer Desinfektions-

maßnahme mit bakterizider, fungizider und viruzider Wirkung unterzogen 

werden (siehe auch Canon Richtlinien für die Reinigung und Desinfektion). 
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Bis auf wenige Ausnahmen önnen Sonden von Canon bis zum Sondenstecker 4

in Desinfektionsmittel eingetaucht werden (siehe Abbildung). Nach 10 Minuten im 

Tauchbad mit 2% „gigasept PAA concentrate“ ist die Sonde viruzid desinfiziert. 

Alternativ zur Tauchbad-Desinfektion können Sie für die viruzide Aufbereitung die 

Tücher „Tristel sporizidal wipes“ einsetzen (bitte lesen Sie hierzu auch die Canon 

Richtlinien für die Reinigung und Desinfektion und die Herstellerangaben der Firma 

Tristel).

COVID-19-V1/320

Hygiene bei COVID-19 

Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender,

das Robert Koch-Institut (RKI) hat bezüglich der Hygiene von Medizinprodukten in Fällen 

von COVID-19 eine Empfehlung (Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen im 

Rahmen der Behandlung und Pflege von Patienten mit einer Infektion durch SARS-CoV-2) 

verfasst, die wir für Sie 1 : 1 umgesetzt haben. 

Schritt 1: Reinigung

Mit einem weichen Tuch alle Verunreinigungen (z. B. 

UL-Gel) vollständig (!!) entfernen. Nach der 

Reinigung dürfen keine Verschmutzungen mehr am 

Schallkopf vorhanden sein. 

SARS-CoV-2 ist ein behülltes Virus und kann mit einem Desinfektionsmittel mit nachgewiesener, mindestens 
begrenzt viruzider Wirksamkeit inaktiviert werden. Mittel mit erweitertem Wirkbereich gegen Viren wie „begrenzt 
viruzid PLUS" oder „viruzid" können ebenfalls verwendet werden.  

Alle Medizinprodukte mit direktem Kontakt zum Patienten (z. B. EKG-Elektroden, Stethoskope, Schallköpfe, etc.) sind 

patientenbezogen zu verwenden und müssen nach Gebrauch desinfiziert werden. * 

Bezüglich Flächen empfiehlt das RKI:

tägliche Wischdesinfektion der patientennahen (Handkontakt-)Flächen (z. B. Nachttisch, Nassbereich, Türgriffe) mit 

einem Flächendesinfektionsmittel mit nachgewiesener, mindestens begrenzt viruzider Wirksamkeit. Bei Bedarf sind 

die Desinfektionsmaßnahmen auf weitere kontaminationsgefährdete bzw. kontaminierte Flächen auszudehnen. * 

Aufgrund der Stellungnahme vom RKI empfehlen wir mehrmals täglich die Bedienflächen (kontaminations-

gefährdet) des Gerätes zu desinfizieren.
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DESINFEKTION VON GERÄTEOBERFLÄCHEN

Schritt 2: Desinfektion

Sonde² und Kabel mit CLEANISEPT Wipes (Dr. Schumacher) komplett 

benetzen und 60 Sekunden³ einwirken lassen. Weitere Mittel können Sie 

unserer Richtlinie für die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation unserer 

Sonden entnehmen. 

Schritt 1: Reinigung

Falls vorhanden, entfernen Sie grobe 

Verunreinigungen mit einem weichen, mit mildem 

Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch. 

Schritt 2: Desinfektion

Bedienfläche des Gerätes mit CLEANISEPT Wipes (Dr. Schumacher) komplett 

benetzen und 60 Sekunden³ einwirken lassen. Das Panel des LCD-Monitors 

darf nur gereinigt werden (siehe auch Gerätehandbuch). 

* Auszug aus Empfehlungen des RKI zu Hygienemaßnahmen im Rahmen der Behandlung und Pflege von Patienten mit einer Infektion durch SARS-CoV-2
1 Sonden mit Kontakt mit gesunder Haut sind unkritische Medizinprodukte – begrenzt viruzides Mittel ist ausreichend (auch bei SARS-CoV-2). 
2 Bei Kontakt mit krankhaft veränderter Haut oder Schleimhaut muss die Sonde mit einem Desinfektionsmittel mit bakterizider, fungizider und viruzider

Wirkung desinfiziert werden.
3 Lt. Herstellerangabe bereits nach 30 Sekunden wirksam gegen behüllte Viren (inkl. SARS-CoV-2), nach 60 Sekunden wird zusätzliche bakterizide 

und levurozide Wirksamkeit erreicht.


